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一、项目概况
本项目为手术学教学实验室设备升级，采购相关设备。具体要求详见技术参数。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币66万元。
二、技术要求及商务条款响应要求

山东大学采购技术条款响应一览表

	[bookmark: _Hlk109405721]采购人要求

	配置
序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	
	台式单机版腹腔镜训练箱
	详细技术参数如下
	12

	1
	训练箱组成
	整套设备组成部分要求包括：腔镜模拟训练箱、全高清内置摄像头、图像转换器、配件箱等；
	1

	#2
	训练箱组成
	该系统须支持≥8个Trocar口位置，可以进行任意位置的练习
	1

	3
	训练箱组成
	系统支持摄像头0度镜、30度镜，根据需要可扩展45度镜以及60度镜模拟，可以任意切换，摄像头可以360度转动
	1

	4
	训练箱
	要求可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练，大小约为50*40*30cm。
	1

	5
	摄像头
	全高清，记录操作全程，高清，1080P
	1

	6
	配件箱
	存放训练操作模块、训练器械及其他备品备件，大小约为50*20*18cm
	1

	#7
	模拟手术器械
	直分离钳：1把、弯分离钳：1把 、持针器：1把、弯剪：1把， 5*330mm。
	1

	8
	缝合皮肤
	用于缝合打结练习，18*18cm
	1

	9
	肠管
	用于肠管练习，200*30mm
	1

	10
	训练豆
	用于手眼协调练习，直径5mm
	1

	11
	套圈
	用于双手配合、空间感知练习，3*18mm
	1

	12
	训练模块
	过山车训练模块
	1

	13
	训练模块
	钉转移训练模块
	1

	14
	训练模块
	手眼协调训练模块
	1

	15
	训练模块
	缝合打结训练模块
	1

	16
	训练模块
	训练模块模拟血管长度不小于10厘米
	1

	17
	肠管吻合训练模块
	肠管吻合训练模块
	1

	18
	剪切技能训练模块
	剪切技能训练模块
	1

	19
	穿环训练模块
	穿环训练模块
	1

	#20
	条件要求
	系统支持将实验动物内置系统内部，进行动物手术操作，支持使用真实临床手术器械进行操作，如胆囊切除术，阑尾切除术、肠肠吻合术等。
	1

	#21
	条件要求
	兼容中心多媒体音视频交互系统，操作台一体化安装；多画面画中画显示；操作视频集中高清录制，拍照、实时拷贝
	1



